Dotyczy postepowania nr 2022-1005

Zestaw pytan i odpowiedzi nr 5

Dotyczy zadania nr 1
Pytanie 1, OPZ pkt. 4

Czy Zamawiajacy dopusci: metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo lakier zgodny z
wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza
nie wywotuje zmian nowotworowych. Konstrukcja tézka oparta na tzw. systemie dwoch ramion
wznoszacych dla zapewnienia maksymalnej stabilnosci leza przy maksymalnym obcigzeniu i trakcie
transportu {(min. 4 pkt podparcia). Konstrukcja umozliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcje kazdego
elementu tézka. Dodatkowo utatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze
Pytanie 2, OPZ pkt. 5

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o diugosci standardowej 2300mm z mozliwoscig przedtuzania do
2420mm oraz skrécenia do 2190mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 3, OPZ pkt. 7

Czy Zamawiajacy dopusci w naroznikach leza 4 krgzki odbojowe, okragte?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze

Pytanie 4, OPZ pkt. 11

Czy Zamawiajacy dopusci ponizsze elektryczne regulacje:?

Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie od 340 mm do 780 mm
- segment oparcia plecéw od 0 do 62 stopni
- segment uda od O do 20 stopni
- segment podudzia 0-16 stopni
- pozycja Trendlelenburga od 0 do 12 stopni
- pozycja anty-Trendlenburga od O do 12 stopni
Zakres regulacji wysokosci leza gora/dét 440 mm

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze
Pytanie 5, OPZ pkt. 13

Czy Zamawiajacy dopusci szczyty f6zka tworzywowe, wyjmowane z ramy leza, wykonane z
wytrzymatego polipropylenu, jednolity odlew, (grubos¢ ok 3cm) Szczyty tatwe w dezynfekcji, odporne
na srodki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze



Pytanie 6, OPZ pkt. 14

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w cziery niezalezne, opuszczane ruchem pétkulistym,
tworzywowe barierki boczne, zabezpieczajace pacjenta, zgodne z norma medyczng ICE 60601-2-52,
wysoko$¢ barierek bocznych zabezpieczajgca pacjenta zgodnie z normg medyczng ICE 60601-2-52,
mozliwo$¢ powieszenia drenazu lub workéw urologicznych na szynie pod barierkami, barierki
zabezpieczajace na 3/4 dtugosci zgodnie z norma medyczng ICE 60601-2-52?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze

Pytanie 7, OPZ pkt. 15

Czy Zamawiajacy dopusci wysuwang na prowadnicach pétke do odktadania poscieli?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze

Pytanie 8, OPZ pkt. 16

Czy Zamawiajacy dopusci metalowg rame wokét leza stabilizujgcg materac?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze

Pytanie 9, OPZ pkt. 18

Czy Zamawiajacy dopusci bezpieczne obcigzenie robocze do 250 kg.?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze

Pytanie 10, OPZ pkt. 19

Czy Zamawiajacy dopusci ukfad elektryczny spetniajacy wymagania IPX4
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze

Pytanie 11, OPZ pkt. 20

Czy Zamawiajacy dopusci Elementy wyposazenia tozka:

- Wieszak kropléwki wyprofilowany

- Wysiegnik z uchwytem do reki

- Materac zmiennoci$nieniowy, powietrzny przeznaczony dla szpitali lub innych placowek
medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodlezynowej i leczeniu odlezyn kazdego stopnia

- Wymiary materaca dostosowane do leza. Wyposazony w pokrowiec paroprzepuszczalny,
nieprzemakalny

- Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta.

Waga pacjenta spetnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych

2014/31/UE. (Doktadno$¢ wazenia: 100g). System wazenia pacjenta Il klasy certyfikowany przez

jednostke notyfikowana

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze



