
Szczecin 05.10.2020 

 

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 do postępowanie nr 2020-873 

 

 

Dot. poz. 1222: 

 

1. Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości medycznego wapna sodowanego 

do aparatów do znieczuleń mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko 

rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy 

Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem 

zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o 

parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19%, absorpcja CO2 19%, 

współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali 

alkaicznych do 4%? 

 

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wapna w kanistrze o 

pojemności 5 litrów (4,5kg)? 

 

ODP: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


